MEDYKA

Nazwa towaru:

Zlecajacy:

Zamowienie:

Nr zlecenia:
Zakres kontroli:

Prébka dotyczy:

Data dostarczenia
proébki:

Dane charakterystyczne:

Dostawca:
Nr proébki:
Pobranie probek:
Kontrola jakosci:
Data rozpoczecia

i zakonczenia badan:

Wyniki kontroli:

Zataczniki:

42 POLCARGO

Mataszewicze, .01.06.2023 r

RAPORT KONTROLNY NR 004/06/027/23

Miat MIIA

,ENERGOQO” Sp. z 0.0.

ul. Kleszczelowska 84 A

17 — 100 Bielsk Podlaski
06/080/23 z dnia 22.05.2023 r

06/004/23

Okreslenie wskaznikéw: wilgo¢, popidt, siarka, wartos¢ opatowa, cz. lotne,
spiekalnos¢ RI, zawartos¢ chloru, podatnosé przemiatowa, temperatura
spiekania, temperatura miekniecia, temperatura topnienia zuzlu, temperatura
ptyniecia oraz analiza sitowa.

Proba dotyczy- Miat MIIA

22.052023r

,ENERGO” Sp. z 0.0.
Dostarczenej probce nadano nr 004/06/027/23

Pobranie i przygotowanie probek przeprowadzone przez Zleceniodawce.
Dostarczong probke w catosci przekazano do badar.

Jakos$¢ towaru stwierdzono na bazie analizy koficowej prébki

nr 004/06/027/23

22.05.2023r—-.01.06.2023 r

Whyniki badan przedstawiono w Sprawozdaniu z badan Nr 09/LS/1220/23

z dnia 25.05.2023 r. Raport z Badan nr 9624/VI1/23 z dnia 01.06.2023 r
oraz analiza sitowa w tabeli ponize;j.

Sprawozdanie z Badar 09/LS/1220/23 str. 1
Raport z Badan 9624/VI/23 str. 2

Rodzaj oznaczenia | Jedn. | Symbol parametru wynik Metoda
Analiza sitowa % =20 mm 0,00 PN-ISO 1953:1999
Analiza sitowa % 20-3 mm 52,81 PN-1SO 1953:1999
Analiza sitowa % 3-1 mm 26,14 PN-ISO 1953:1999
Analiza sitowa % 1-0 mm 2105 PN-ISO 1953:1999
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Zastrzgienie: Wyniki kontroli zamieszezone w niniejszym Sprawozdaniu odnoszg sie wylgcznie do s ontrolowanej pa&ii towaru. Wyniki badan
stan_owna_ integralng cze$¢ niniejszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze moze by¢ powielane tylko w catosci. Wykorzystywanie lub
powielanie fragmentéw Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z 0.0.

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka. pl, www.polcargo-medyka.pl | SGS

NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sad Rejonowy w Rzeszowie, Kapitat zakladowy: 135500 PLN

"POLCARGQ-MEDYKA" RZECZOZNAWSTWO | KONTROLA TOWARGW W OBROCIE MIEDZYNARODOWYM
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSGIA
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Sprawozdanie z badan Nr: 09/LS/1220/23 ", Ifl\\\\\\\ e
i

LABORATORIUM CHEMICZNE w SEAWKOWIE ~
tel./ fax (0-32) 719-61-81 AB 914

Zleceniodawca: Polcargo-Medyka Placéwka Nlalaszewicze )

Nr umowy/ zaméwienia: 06/071/23™"

Zakres badan wediug umowy/ zaméwienia nr;  06/074/23'" zdnia:  23.05.2023

Data przyjecia probki do badan : 24.05.2023r lloé¢ stron: 1 Strona: 1

Data wykonania badan: 24-25.05.2023r Data sporzgdzenia sprawozdania: 25.05.2023r .

Kod probki w LS -

Numer probki Zleceniodawcy 004/06/027/23"

Opis prébki / Status probki Wegiel ,,Miat MIIA” ") | Prébka przydatna do badan

Badanie -
kredytowane / : Norma lub procedura ; yni .
n?e;knzziyiowane Uzniaczenis badawcza Jednostkatniary; (warto§¢ wyniku  niepewnoséé pomiaru'”)
)

STAN ROBOCZY

X Wilgoé catkowita W' | PN-80/G-04511pkt.2.3.1% % 13,92 £0.22
. r | PN-80-G- » '
X Popiol A 04512pkt. +Az1:2002° %o 10,45 +019
X Siarka catkowita S't | PN-G-04584:2001 % 0,51 +0,03
X Warto$¢ opatowa Q' | PN-81/G-04513" kd/kg 22051 +180
X Czesci lotne V" | PN-G-04516:1998 % 32,06 029
STAN ANALITYCZNY
X Wilgoé higroskopijna W" | PN-80/G-04511pkt. % 6,80 02
iy a PN-80-G-
X Popiot A 0451 2pkt.+Az1:2002% % 11,31 0,19
X Siarka catkowita 8% | PN-G-04584:2001 % 0,55 0,03
X Ciepto spalania Qs " kd/kg 25196 160
— — PN-81/G-04513"
X Wartosc opatowa  Q kJ/kg 240863 +160
X Czesci lotne V? | PN-G-04516:1998 % 34,71 028
STAN SUCHY | BEZPOPIOLOWY
X Czesci lotne e | PN-G-04516:1998 ‘ % | 42,41 029
LICZBA ROGI
X Zdolnos_c spiekania PN-81/G-04518% ) £ 5
wg Rogi RI

Przedstawianie stwierdzenia zgodnosci:

Uwagi: Wyniki badan odnosza sie do otrzymane] prébki; (1)- dane dostarczone przez Klienta; (2)- norma wycofana bez zastapienia dostepna w zbiorach PKN ;
Prébka zostata dostarczona i przygotowana przez:  Pracownika Placowki w Slawkowie

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci

(*) Liczby po znaku+ sg niepewnoéciami rozszerzonymi wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia bez uwzglednienia etapu pobierania prébek, obliczonymi dla k=2, co
odpowiada poziomowi ufnosci okeolo 95 %.Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody wyniku niepewnosci nie podaje sig.

(**) znak X oznacza badanie akredytowane, akredytacia Nr AB 914.

Sporzadzit(a): Autoryzowal(a):

[‘\ﬁ \
Marta Wartak P

fy
Sprawdzila): Marta Wartak |\
F\ﬁ

Marta Wartak N

-KONIEC SPRAWOZDANIA -

37-732 Medyka 161, tel.: (016) 671 53 81, fax: (016) 671 53 82, e-mail: polcargo@polcargo-medyka.pl, www.polcargo-medyka. pl |
NIP: 795-000-73-80, KRS: 0000129926, Sad Rejonowy w Rzeszowie, Kapitat zaktadowy: 135500 PLN
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CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO - BADAWCZE Sp. z 0.0.
CENTRUM BADAN

o

44-335 Jastrzebie-Zdréj, ul. Rybnicka 6 iR
tel: 3275 65 296 info@clpb.pl www.clpb.pl Wi \:_Z
= 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa % 44-310 Radlin, ul. Hutnicza | > i
= 42-523 Dabrowa Gémicza, ul. Koksownicza 1 ® 58-305 Watbrzych, ul. Karkonoska 9 ALl AR “._“; e
ZESPOL PRACOWNI BADAN PALIW STALYCH RAPORT Z BADAN NR 9624/VI/23
Klient : Polcarge Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towaréw w Obrocie Dziat
Migedzynarodowym Sp.z o.0. 37-732 Medyka 161
Nr umowy/zlecenia odrebnego : zlecenie odrebne Badany obiekt; probka  wegiel kamienny
Zakres badaf:  wgzleceniafumowy  L.dz. 06/015/23 z dnia
Data pobrania prébki przez Klienta : llos€ stron : 2
Data przyjecia probki przez ZPTW - 24.05.2023 | Strona : 1
Data wykonania badari 24.05 - 01.06.2023 | Data sporzadzenia raportu ; 01.06.2023
Numer prabki Klienta : 004/06/027/23 Kod probki ZPTW : 10315
Opis prébki : Miat weglowy M If A
Poktad : | Poziom :
Wspéirzedne X= Y = Z=
Prdbka dostarczona | Probka wzbogacona Prébka dostarczona | Probka wzbogacona
Nazwa oznaczenia / bol Jednostka {*) Wynik (*) Wynik = Nazwa oznaczenia / bol Jednostka (*) Wynik = (*) Wynik £
technika badawcza gy miary |niepewnosé badania/ | nispewnosé badania / technika badawcza Symba miary |niepewnos¢ badania / | niepewnosé badania /
rezultat badania rezultat badania rezuliat badania rezultat badania
STAN ANALITYCZNY ( POWIETRZNO - SUCHY ) ("‘)
zawartost wilgoci a zawarto$¢ siarii catkowitej a
PN-G-04560:1988 i % - - PN-G-04584:2001 S % = -
zawartast popiolu a zawarto$§¢ siarki pirytowa] a
PN-G-04560: 1098 A % = o PN-G-04582:1597 Sp % = =
zawar. czgsci lotnych zawartosc siarki popiolowe] a
PN-G-04516: 1998 v % o - PN-G-04584:2001 Sa % = -
zdolno$é spiekania wg Rogi RI zawartos¢ siarki palnej Sc@ o
PI-81/G-04518 = - " = PN-G-04584:2001 ¢ T -
wskaf, wolnego wydymania ] zawartosé fosforu p= o,
PN-ISO 501: 2007 - i = IS0 622:2016 ° i -
kontrakgja Zawarnodé chlon
PN-81/G-04517 = % = = PB-03 wyd 5 2 dn.07.01.2019r che % bs =
dylatacja 2awartoéé chloru A
PN-81/G-04517 = % = = PN-ISO 587:2000 G % 0,08 ¢ 003 S
temperatura migknienia o | riosé siarki sl
PN-81/G-04517 = i c = - e encosmer | Ssof [ % = =
temperatura kontrakcji zawartoéé siarki omanicznej
PN-84/G-04517 * t °C i - PN-G-04582:1067 ! So* % - -
temperatura dylatacji © ciepto spalania a
PN-81/G-04517 ** = % - = PN-81/G-04513 ** Qs* | kitkg - -
2ewartosé dwullenku weg! artosé a
Prisoesooz | COs % - = e ,G_%ﬂm Q@ | kikg - =
o5t .Hardgrove'
Mm:mspm«m:zm" HGI - 55+ 4 =
STAN ROBOCZY (")
mpN. w\rgn.;rs ﬁ"f.m Wtr 9 - _ zawaprl::?éé SIa.rkJ1 ;ﬂul;;mtaj Sy % b -
zawarto§¢ popiotu I warloé¢ opalowa r
PN-G-04560; 1098 £ % = = PN-S1!G-051513 - Q kJlkg - -
: = s .
Prevcass | O | kikg - - ensesmn e | Wel | o - -
STAN SUCHY (9)
zawartosé popiotu d wartos¢ opalowa d
PN-G-04560; 1998 % % . - PN-B1/G-04513 = Q| kJikg £ =
zawarto$é siarki catkowilej d ciepto spalania d
PN-G-04584:2001 = % = = _ PN-81/G-04513 ** Q" | kiikg = -
STAN SUCHY | BEZPOPIOLOWY (%)
zawar. czesci fotnych zawertos¢ siarki palnej daf
PN-G-04516: 1998 et % = = PN-G-04584:2001 S % - -
- s Pt i
Pz‘ag? Gi%i :;\éa“ Qs? af kJ lkg - _ zewarlosé siark or?;;;cznej Sodgl % i _
TYP WEGLA  wg PN-82/G-97002 prébke wzbogacono w cieczy ciezkiej : glem?®
Wyniki y badah dotycza wylg prébek otrzy yeh od Klienta. Wynili / rezultaty badaf dotycza wylacznie bad. Miajsce pobrania prébek i opis prébek wadtug deklaracii Klienta.
Niepewnoé¢ wyniku badania nie uwzglednia skiadowej niepewnosci Zwigzanej z pobieraniem prébek. Bez pisemnej zgady laberatorium, raport nie moze by¢ pawielany inaczej jak tylke w calosci.
(*) Liczby po znaku + s niepawnosciami rozszerzonymi, wyrazanymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufnosc okolo 95 %,
Uwagi : {7 - Norma wycafana ze zbioru PKN - bez zastapienia. Pobieranie prbek przez Klienta, Klient nie podal metody pablerania probek Gof. okred P G jakobciowych paliwa, Dane
datyczace prébi] (w tym dane mogace wphywaé na waznasé wynikdw lakie jak: data pebrania, metoda pobrania, miejsce pobrania/opis probki, obiek! badar, nr prébki) zoslaly podane przez kilents.
Autoryzowat : CLP-B Sp. z 0.0.
Zesp6l Pracowni Badar Paliw Stalych
Z-ca Kie@nika
FPS/17/07 mgr inz, Anna Gozdek
REW DATA
or 24.05.23r,




CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO - BADAWCZE Sp. z 0.0.
CENTRUM BADAN

44-335 Jastrzebie-Zdréj, ul. Rybnicka 6
tel: 3275 65296 info@clpb.pl www.clpb.pl

1 64 i G = 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 9 = 44-310 Radlin, vl. Hutnicza 1
SD, ¥ 0.0. = 42-523 Dgbrewa Gornicza, ul. Koksownicza 1 8 58-305 Walbrzych, ul. Karkonoska 9

ZESPOL PRACOWNI BADAN PALIW STALYCH RAPORT Z BADAN NR  9624/V1/23
Klient : Polcargo Medyka Rzeczoznawstwo | Kontrola Towaréw w Obrocie Dziat

Migdzynarodowym Sp.z o.0. 37-732 Medyka 161

Nr umowy/zlecenia odrebnege : zlecenie odrebne Badany obiekt: probka  wegiel kamienny
Zakres badafi : wq zlecenia/umowy L.dz. 06/015/23  zdnia

Data pobrania probki przez Klienta : ' llo$é¢ stron 2
Data przyjecia probki przez ZPTW 24.05.2023 | Strona: 2
Data wykonania badari : 24.05 - 01.06.2023 | Data sporzadzenia raporiu 01.06.2023
Numer prébki Klienta : 004/06/027/23 Kod prébki ZPTW : 10315
Opis prébki :

Miat weglowy M Il A

Rodzaj atmosfery"
Charakierystyczne temperatury i Jednostka utleniajgeca redukujgca
topliwosci popiolu wg ¥ miary ") Wynik & {*) Wynik =
niepewno$¢ badania / niepewno$é badania /
rezullat badania rezultat badania
s |t | T | s an | e .w
Charakterystyczne i rFr: s
temperatury enperai ta °C 1260 =11 1180 =18
topliwosci migknienia
popioiu wg tetmpgratpra ta oE 1360 =14 1280 =26
PN-62/G-04535 ™ [ __OPISES
emperatura o
shmiscia tc C 1390 =15 1310 2
Uwagi : (") - Norma wycofana ze zbioru PKN - bez zastapienia. Pobieranie prébek przez klienta. Klient nie podat metody pobierania prébek. Cel: okreélenie

parametréw jakosciowych paliwa. Dane dotyczace prébki (w tym dane mogace wpiywac na waznos¢ wynikow takie jak: data pobrania, metoda

pobrania, miefsce pobrania/opis prébki, obiekt badar, nr probki) zostaty podane przez klienta.
Wyniki / rezultaty bada# dotyczg wylgcznie probek otrzy 1ych od Klienta. Wyniki / rezultaty badari dotycza wytgcznie badanych obiektow. Migjsce pobrania prébek i apis prébek wedlug
deklaracji Kiienta.

Niepewnose wyniku badania nie uwzglednia skiadowsj niepewnostci zwigzang] z pobleraniem prébek. Bez pissmnej zgody laboratorium, raport nie moze by¢ powislany inaczej jak tylko w cafosai.
(%) Liczby po znaku + s niepawnoéciami rozszerzonymi, wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla k=2, co edpowiada poziomowi Unosci okolo 95 %.

Autoryzowat :

CLP-B Sp. z 0.0.
Zespot Pracowni Badan Paliw Stalych

¢

Z-ca Kierownika
FPS/17/03 mgr inz. Arg: Gozdek

REW DATA .
o7 24.05.23r. -— Koniec raportu ---




